
 
 
 
 
 
 

 

    
 

KCZ/ORG/ZM/82/12/2016                                                                                                             Krapkowice, dnia 13.12.2016r. 
 
 
                                                                                                                      Wykonawcy 

 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 
12/XII/2016 

 
Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.12.2016r. wpłynęły pytania dotyczące 
przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 
 
Dotyczy zadanie 33 – system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu 
 
Pytanie 1 
Dotyczy Lp. 1: Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku 
światowym w postaci systemu taśmy jednego nacięcia Solyx, która składa się z siatki długości 9 cm oraz szerokości 1,1 cm 
zakończonej dwoma ramionami, zbudowanej z polipropylenu typu I, której końce w części centralnej na długości 4 cm są 
zamknięte w celu zachowania pierwotnego kształtu oraz przeciwstawiania się sile deformacji. Końcówka nośna siatki 
zatrzaskuje się na elemencie wprowadzającym, umożliwiając zaawansowaną kontrolę i mikroregulację podczas jej 
umieszczania.   
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy lp.2  
Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci 
systemu taśmy śródcewkowej Obtryx II, składającej się z taśmy przezzasłonowej o ulepszonej funkcjonalności 
zaprojektowanej w celu płynnego umiejscawiania taśmy, zapewniania regulacji w trakcie zabiegu z minimalnym naruszeniem 
tkanki, a także zwiększenia widoczności (taśma koloru niebieskiego). Dwa Elementy wprowadzające mają średnicę 3mm, 
helikalnie anatomiczne zakrzywienie oraz 15 mm końcówkę. Taśma szerokości 1,1 cm i długości 22cm w części centralnej 
posiada odcinek długości 4 cm z zamkniętymi końcami, pozwalający na utrzymanie jej kształtu i właściwości. Pozostała część 
taśmy wykazuje dużą elastyczność. Taśma może być wprowadzana metodą outside-inside, zdecydowanie bezpieczniejszą, 
pozwalająca na uzyskanie większej odległości od kanału zasłonowego w stosunku do procedury inside-outside.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy LP.3  
Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci 
systemu do wzmacniania ściany pochwy Uphold lite z chwytakiem szwów Capio slim. Siatka o wadze 25g/m2, polipropylen 
typ 1, monofilamentowa, niebieskim kolorze w celu lepszej widoczności. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy LP.4:   
Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci 
systemu Pinnacle Lite składający się z urządzenia chwytającego szwy Capio SLim oraz siatki polipropylenowej typu I, 
monofilamentowej, niebieskiej.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5  
Dotyczy Lp.5 : czy zamawiający zgodzi na  wyłączenie Lp.5 do osobnego pakietu w celu możliwości przygotowania bardziej 
konkurencyjnej oferty ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pytanie 6,  
zadanie 36,zestaw do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, Lp.1: 
Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci 
systemu taśmy śródcewkowej Obtryx II, składającej się z taśmy przezzasłonowej o ulepszonej funkcjonalności 
zaprojektowanej w celu płynnego umiejscawiania taśmy, zapewniania regulacji w trakcie zabiegu z minimalnym naruszeniem 
tkanki, a także zwiększenia widoczności (taśma koloru niebieskiego). Dwa Elementy wprowadzające mają średnicę 3mm, 
helikalnie anatomiczne zakrzywienie oraz 15 mm końcówkę. Taśma szerokości 1,1 cm i długości 22cm w części centralnej 
posiada odcinek długości 4 cm z zamkniętymi końcami, pozwalający na utrzymanie jej kształtu i właściwości. Pozostała część 
taśmy wykazuje dużą elastyczność. Taśma może być wprowadzana metodą outside-inside, zdecydowanie bezpieczniejszą, 
pozwalająca na uzyskanie większej odległości od kanału zasłonowego w stosunku do procedury inside-outside.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 
                                                                                                                          
                                                                                                                   Z poważaniem 
 
                                                                                                                   Prezes Zarządu 
                                                                                                                  Marcin Misiewicz    
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